Tabléau | - Classification des principaux dispositifs médicaux utilisés an anesthésie st en réanimation et pratiques recommandées de
traitement

Ces recommandations pourront étre modifisées par ¢'évenuelies décrsions prses par AFSSAPS dars le cadre de son évaluation des dispositi!s mea-
caux réutlisés lors d'actes a nsaues

Dispositifs madicaux Claasement Pratiques recommandées
Risque ATC Risque ATNC
Abord vasculaire ) .
cathéters vemmeux et artériels (périphériques et centraux} Critique Qui Lt stérile
“tubrilures et robinets : Critique Oui Uy sterile
Contrdle des voles aériennes .
mariche de laryngoscope Non critique Mettoyage désinfection de surface (ou pratection UL
canule de Guedel cu Mayo Sermnicritique uu
pince de Magill Semi-critique Sterilisation 134°C/18 min
mascue facial Sermi-critique UL ou Sterilisation 134°C/18 min
masque 2 oxygencthérapie haute concentration Semi-critique : uu )
réchaufieur hurmidificateur Semi-critique UY ou Stérilisation 134°C/18 min
fitre &changeur de chaleur et d'hurmidité -Semi-critigue ud
raceords de ventilation Semicritigue Ut
- tuyaux anneliés Semicritique uu
cirsuits extarnes du respirateur Seri-critique UL ou Siérilisation 134°C18 min
{y compris pidce en Y of pidges a gau) .
! sonde rasale 9 oxygénothérapie Sami-cringue uu
sondes d aspiration trachéobronchigque Semi-critique UU starile
lame de laryngoscope Semi-critique Cui UU ou Stérilisaticn 134°C/18 min
rmancnn dintubation Semi-critique Qui UU cu Stérilisation 134°C/18 min
_sondas d'intubaticn simplas, armées et sélectives Sernicritique Oui Ul steriie
_masque iaryngd ) Semicritique Out UL oy Steérisation 134°C/18 min
canule de rachéotormie ) . Critique . UU stantle
matériel de trachéctomie i Critique Stérilisation 134°C/18 min
materiel de cricothyrdidotomie el Critique . . UU signte
matériel de rachéotomie percutanée - - - Critique VU starile
fibroscoce bronchique Samecritique Oui Double nettayage + procédure du groupe 2
Anesthésie loco-régionale
aiguilie # rachianesthésie Critigue O UL steriie
siguiile & anesthésie péridurale ) Critique . Qui LU swénle
aiguille 3 anesthésie perinerveuse Critigue O U sterile
cathéters pour anesthesie locorégicnale | Critique Qui UL sterile
Cialyse
conventicrnelle . Critique UU suérite
hémogiafitration Criique VU stérite
péritonsaie Critigue UU siénie
Drainage urinaire
sonde Lninare Cotgue UL siarile
cathéter sus-pubien Critigue UL srarie
Orainage digestif
sonde &'asorration oigesiive Semi-critique Cui Ut oterig
sande d'aimentatcn aniarsle . Semicritigue Cui UL stéria
sonde pour Tamponnement de varces oesaphagien_rtes Semicritioue Qui UL stgrile
Drainage :horacique ctmowet R T
“drain theracique S . - Critque T U swerile

ntroducteur % w Critigue <% UU stérte
Jbocal et tuyau - . 432 Critique - - ULt stérite




